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ФЕДЕРАЛЬНАЯ САУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ '1

(РОСЗДРАВНДДЗОР) У;;

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

№ ФСР 2007/01360 :

от 26 июля 2013 года

Настоящее регистрационное удостоверение выдано 
* Общество с ограниченной ответственностью «Форма»

(ООО «Форма»), Россия, 152613, Ярославская область. Угличский район, i; 
г. Углич, ул. Северная, д. 15
и подтверждает, что медицинское изделие
Штифты внутриканальные и инструмент для подготовки зубного канала < " 
НОТУ 9437-001-39164901-2007 У;
производства
Общество с ограниченной ответственностью «Форма»
(ООО «Форма»), Россия, 152613, Ярославская область. Угличский район, < 
г. Углич, ул. Северная, д. 15
место производства:
152613, Ярославская область. Угличский район, г. Углич, ул. Северная, д. 15

г:

класс потенциального риска 2 а 

вид медицинского изделия -

соответствующее регистрационному досье № 46187 от 24.12.2012

приказом Росздравнадзора от 26 июля 2013 года № 3521-Пр/13 
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Приложение: на 9 листах

Врио руководителя Федеральн 
по надзору в сфере здравоохран1нвя

ОКП 94 3750

М.А. Муращко
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ФЦДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА п о  НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

№ ФСР 2007/01360
Лист 1

Штифты внутриканальные и инструмент для подготовки зубного канала, варианты 
исполнения:
Штифт внутриканальный стекловолоконный ш ве -  105;
Штифт внутриканальный стекловолоконный ш в е  -  120;
Штифт внутриканальный стекловолоконный ш в е -  135;
Штифт внутриканальный стекловолоконный ш в е  -  150;
Штифт внутриканальный стекловолоконный ш в е  -  165;
Штифт внутриканальный стекловолоконный ш в е  -  180;
Штифт внутриканальный стекловолоконный ш в е  -125-0,7;
Штифт внутриканальный стекловолоконный ш в е  - 140-0,7;
ШТифт внутриканальный стекловолоконный ш в е  - 155-0,7; 
Штифтвнугриканальный стекловолоконный ш в е  - 125-17;
Штифт внутриканальный стекловолоконный ш в е  - 140-17;
Штифт внутриканальный стекловолоконный ш в е  - 155-17;
Штифт внутриканальный стекловолоконный Ш В еК -105-0,70;
Штифт внутриканальный стекловолоконный Ш В еК -120-0,80;
Штифт внутриканальный стекловолоконный Ш ВеК -135-0,85;
Штифт внутриканальный стекловолоконный ШВеК-150-0,90;
Штифт внутриканальный стекловолоконный ШВеК-165-0,95; 
Штифтвнугриканальный стекловолоконный ШВеК-180-1,0;
Штифт внутриканальный латунный-Ш ВП -S l;
Штифт внутриканальный латунный -Ш ВП-82;
Штифт внутриканальный латунный-Ш ВП-83;
Штифт внутриканальный латунный -Ш ВП-84;
Штифт внутриканальный латунный -Ш ВП-85;
Штифт внутриканальный латунный -Ш ВП-86;
Штифт внутриканальный латунный -Ш ВП-М 1;
Штифт внутриканальный латунный -ШВП-М2;
Штифт внутриканальный латунный-Ш ВП-МЗ;
Штифт внутриканальный латунный -ШВП-М4;
Штифт внутриканальный латунный -ШВП-М5;
Штифт внутриканальный латунный -ШВП-М6;
Штифт внутриканальный латунный -Ш ВП-L1;
Штифт внутриканальный латунный -Ш ВП 
Штифт внутриканальный латунный -Ш  
Штифт внутриканальный латунный -
Врио руководителя Федеральной сл 
по надзору в сфере здравоохранени Мурашко
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Штифт внутриканальный латунный-Ш ВП-Ь5;
Штифт внутриканальный латунный -Ш ВП-Ь6;
Штифт внутриканальный латунный -Ш ВП-XL1;
Штифт внутриканальный латунный -Ш ВП- XL2;
Штифт внутриканальный латунны й-Ш В П -XL3;
Штифт внутриканальный латунный—Ш ВП -XL4;
Штифт внутриканальный латунный -Ш ВП- XL5;
Штифт внутриканальный латунный -Ш ВП- XL6;

; Штифт внутриканальный нержавеющий -Ш ВН-S 1;
ШХтифт внутриканальный нержавеющий-Ш ВН-82;

, Штифт внутриканальный нержавеющий-LI1BH-S3;
Штифт внутриканальный нержавеющий-Ш ВН-84;
Штифт внутриканальный нержавеющий-Ш ВН-85;
Штифт внутриканальный нержавеющий-Ш ВН-86;
Штифт внутриканальный нержавеющий-Ш ВН-М1;

; Штифт внутриканальный нержавеющий -ШВН-М2;
Штифт внутриканальный нержавеющий-ШВН-МЗ; 

г Штифт внутриканальный нержавеющий-ШВН-М4;
Штифт внутриканальный нержавеющий-ШВН-М5;
Штифт внутриканальный нержавеющий -ШВН-М6;
Штифт внутриканальный нержавеющий-Ш ВН-Ы ;
Штифт внутриканальный нержавеющий -Ш ВН-Ь2;

 ̂ Штифт внутриканальный нержавеющий -Ш ВН-ЬЗ;
Штифт внутриканальный нержавеющий -Ш ВН-Ь4;
Штифт внутриканальный нержавеющий-ШВН-Ь5;
Штифт внутриканальный нержавеющий -ШВН-В6;
Штифт внутриканальный нержавеющий -Ш В Н -Х Ы ;
Штифт внутриканальный нержавеющий -Ш ВП- XL2;
Штифт внутриканальный нержавеющий -Ш ВН- XL3 ;
Штифт внутриканальный нержавеющий -Ш ВН- XL4;
Штифт внутриканальный нержавеющий -Ш ВН- XL5;
Штифт внутриканальный нержавеющий -Ш ВН- XL6;
Штифт внутриканальный нержавеющий упрочнённый -Ш ВНУ-81; 
Штифт внутриканальный нержавеющий упрочнённый -Ш ВНУ-82; 
Штифт внутриканальный нержавеющий упрочцщный-Ш ВНУ-83; 
Штифт внутриканальный нерж авею щ ийл^ |»^^?^1^^Ш В Н У -84; 
Штифт внутриканальный нержавеющи|^;^^^очй|йн1'^
Врио руководителя Федеральной с 
по надзору в сфере здравоохранен

26 июля 2013 года
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
№ ФСР 2007/01360

Штифт внутриканальный нержавеющий упрочнённый 
Штифт внутриканальный нержавеющий упрочнённый 
Штифт внутриканальный нержавеющий упрочнённый 
Штифт внутриканальный нержавеющий упрочнённый 
Штифт внутриканальный нержавеющий упрочнённый 
Штифт внутриканальный нержавеющий упрочнённый 
Штифт внутриканальный нержавеющий упрочнённый 
Штифт внутриканальный нержавеющий упрочнённый 
Штифт внутриканальный нержавеющий упрочнённый 
Штифт внутриканальный нержавеющий упрочнённый 
Штифт Внутриканальный нержавеющий упрочнённый 
Штифт внутриканальный нержавеющий упрочнённый 
Штифт внутриканальный нержавеющий упрочнённый 
Штифт внутриканальный нержавеющий упрочнённый 
Штифт внутриканальный нержавеющий упрочнённый 
Штифт внутриканальный нержавеющий упрочнённый 
Штифт внутриканальный нержавеющий упрочнённый 
Штифт внутриканальный нержавеющий упрочнённый 
Штифт внутриканальный нержавеющий упрочнённый 
Штифт внутриканальный титановый -Ш ВТ-Sl ; 
Штифт внутриканальный титановый -Ш ВТ-82; 
Штифт внутриканальный титановый -Ш ВТ-83; 
Штифт внутриканальный титановый -ШВТ-84; 
Штифт внутриканальный титановый -ШВТ-85; 
Штифт внутриканальный титановый -Ш ВТ-86; 
Штифт внутриканальный титановый -Ш ВТ-М1; 
Штифт внутриканальный титановый -ШВТ-М2; 
Штифт внутриканальный титановый -ШВТ-МЗ; 
Штифт внутриканальный титановый -ШВТ-М4; 
Штифт внутриканальный титановый -ШВТ-М5; 
Штифт внутриканальный титановый -ШВТ-М6; 
Штифт внутриканальный титановый -Ш ВТ-L1; 
Штифт внутриканальный титановый -ШВТ-Е2; 
Штифт внутриканальный титановый -ШВТ-ЕЗ; 
Штифт внутриканальный титановый -  
Штифт внутриканальный титановый -J 
Штифт внутриканальный титановый
Врио руководителя Федеральной 
по надзору в сфере здравоохранен|

-ШВНУ-5
-Ш ВНУ-J
-ШВНУ-Г
-ШВНУ-1
-ШВНУ-1
-ШВНУ-1
-ШВНУ-1
-ШВНУ-1
-ШВНУ-1
-ШВНУ-1
-ШВНУ-1
-ШВНУ-1
-ШВНУ-1
-ШВНУ-:
-Ш ВНУ-
-Ш ВНУ-
-Ш ВНУ-
-Ш ВНУ-
-Ш ВНУ-

Лист я

М.А. MypauiKi 
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ФЕДДРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
№ ФСР 2007/01360

Штифт внутриканальный титановый-Ш ВТ-ХЫ ;
Штифт внутриканальный титановый -Ш ВТ- XL2;
Штифт внутриканальный титановый -Ш ВТ- XL3;
Штифт внутриканальный титановый-Ш В Т -XL4;
Штифт внутриканальный Титановый -Ш ВТ- XL5;
Штифт внутриканальный титановый -Ш ВТ- XL6;
Штифт внутриканальный титановый упрочнённый -ШВТУ- 
Щтифт внутриканальный титановый упрочнённый -ШВТУ- 
/Штифт внутриканальный титановый упрочнённый -ШВТУ- 
Штифт внутриканальный титановый упрочнённый -ШВТУ- 
Штифт внутрйканальный титановый упрочнённый -ШВТУ- 
Штифт внутриканальнь1й титановый упрочнённый -ШВТУ- 
Штйфт внутриканальный титановый упрочнённый -ШВТУ- 
Штифт внутриканальный титановый упрочнённый -Ш ВТУ- 
Штифт внутриканальный титановый упрочнённый -Ш ВТУ- 
Штифт внутриканальный титановый упрочнённый -ШВТУ- 
Щтифт внутриканальный титановый упрочнённый -ШВТУ- 
Щтифт внутриканальный титановый упрочнённый -ШВТУ- 
Штифт внутриканальный титановый упрочнённый -Ш ВТУ - 
Штифт внутриканальный титановый упрочнённый -Ш ВТУ- 
Штифт внутриканальный титановый упрочнённый -Ш ВТУ- 
ТЦтифт внутриканальный титановый упрочнённый -ШВТУ- 
Щтифт внутриканальный титановый упрочнённый -ШВТУ- 
Штифт внутриканальный титановый упрочнённый -ШВТУ- 
Штифт внутриканальный титановый упрочнённый -Ш ВТУ- 
Штифт внутриканальный титановый упрочнённый -ШВТУ- 
Штифт внутриканальный титановый упрочнённый -ШВТУ- 
Штифт внутриканальный титановый упрочнённый-Ш ВТУ 
Ш тифт внутриканальный титановый упрочнённый -ШВТУ- 
Штифт внутриканальный титановый упрочнённый -Ш ВТУ 
Штифт внутриканальный титановый анкерный ШВТА -S1; 
Штифт внутриканальный титановый анкерный ШВТА -S2; 
Штифт внутриканальный титановый анкерный ШВТА -S3; 
Штифт внутриканальный титановый анкерный ШВТА -S4; 
Штифт внутриканальный титановый анкерный ШВТА -S5; 
Штифт внутриканальный титановый анка 
Штифт внутриканальный титановый а
Врио руководителя Федеральной 
по надзору в сфере здравоохранен

S1;
S2;
S3;
S4;
S5;
S6;
M l;
■М2;
-М3;
М4;
■М5;
Мб;
■L1;
■L2;
-L3;
•L4;
■L5;
-L6;
-XL1;
- XL2; 
■XL3; 
•XL4; 
•XL5; 
■XL6;
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ФЦАДРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНДДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
№ ФСР 2007/01360

Штифт внутриканальный титановый анкерный ШВТА -М2; 
Штифт внутрйканальный титановый анкерный ШВТА -М3; 
Штифт внутриканальный титановый анкерный ШВТА -М4; 
ЩтйфТ внутриканальный титановый анкерный ШВТА -М5; 
Штифт внутриканальный титановый анкерный ШВТА -Мб;
Штифт внутриканальный титановый анкерный Ш ВТА -LU
ЩТифт внутриканальный титановый анкерный ШВТА -L2; 
Штифт внутриканальный титановый анкерный ШВТА -L3; 
Штифт внутриканальный титановый анкерный ШВТА -L4; 
Штифт внутриканальный титановый анкерный ШВТА -L5; 
ЩТифт внутриканальный титановый анкерный ШВТА -L6; 
Штифт внутриканальньш титановый анкерный ШВТА -XL1; 
Штифт внутриканальный титановый анкерный ШВТА -XL2; 
Штифт внутриканальный титановый анкерный ШВТА -XL3; 
Штифт внутриканальный титановый анкерный ШВТА -XL4; 
Штифтвнутриканальный титановый анкерный ШВТА -XL5; 
Штифт внутриканальный титановый анкерный ШВТА -XL6; 
Штифт внутриканальный титановый анкерный упрочнённый 
Штифт внутриканальный титановый анкерный упрочнённый 
Штифт внутриканальный титановый анкерный упрочнённый 
Штифт внутриканальный титановый анкерный упрочнённый 
Штифт внутриканальный титановый анкерный упрочнённый 
Штифт внутриканальный титановый анкерный упрочнённый 
Штифт внутриканальный титановый анкерный упрочнённый 
Штифт внутриканальный титановый анкерный упрочнённый 
Штифт внутриканальный титановый анкерный упрочнённый 
Штифтвнутриканальный титановый анкерный упрочнённый 
Штифт внутриканальный титановый анкерный упрочнённый 
Штифт внутриканальный титановый анкерный упрочнённый 
Штифт внутриканальный титановый анкерный упрочнённый 
Ш тифт внутриканальный титановый анкерный упрочнённый 
Штифт внутриканальный титановый анкерный упрочнённый 
Штифт внутриканальный титановый анкерный упрочнённый 
Штифт внутрйканальный титановый анкерный упрочнённый 
Штифт внутриканальный титановый анкерный^дареднённый

Лист 5

Штифт внутриканальный титановый анкеш ^й^ярон, ый 
Штифт внутриканальный титановый ан
Врио руководителя Федеральной сл; 
по надзору в сфере здравоохранения

Ш ВТА У■ 
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ШВТАУ- 
ШВТАУ • 
ШВТАУ- 
ШВТАУ ■ 
ШВТАУ ■ 
ШВТАУ 
ШВТАУ 
ШВТАУ 
ШВТАУ- 
ШВТАУ 
ШВТАУ- 
ШВТАУ 

ВТАУ

М,А. Мурашке| 
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ФЕАДРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
№ ФСР 2007/01360

Л ист 6

Штифт внутриканальный титановый анкерный упрочнённый Ш ВТАУ-XL3;
Штифт внутриканальный титановый анкерный упрочнённый ШВТАУ -XL4;
Штиф1: внутриканальный титановый анкерный упрочнённый ШВТАУ -XL5;
Штифт внутриканальный титановый анкерный упрочнённый ШВТАУ -XL6;
Штифт внутриканальный конический титановый-ШВКТ-2,75-14,20;
Штифт внутриканальный конический титановыйт ШВКТ-2,10-13,50;
Штифт внутриканальный конический титановый-ШВКТ-2,58-12,10;
Ш тифт внутриканальный конический титановый-Ш ВКТ-1,90-11,50;
Штифт внутриканальный конический титановый-Ш ВКТ-2,26-10,00;
Штифт внутриканальный конический титановый-Ш ВКТ-1,70-9,50; 
Штифтвнутриканальный конический титановый-Ш ВКТ-1,76-8,25;
Штифт внутриканштьный конический титановый Ш ВКТ-2,00-9,50;
Штифт внутриканальный конический титановый ШВКТ -2,50- 10,00;
Штифт внутриканальный конический титановый Ш ВКТ-2,25- 11,50;
Штифт внутриканальный конический титановый Ш ВКТ-2,85-12,10;
Штифт внутриканальный конический титановый Ш В КТ-2,50- 13,50;
Штифт внутриканальный конический титановый Ш ВКТ-3,20-14,20;
Штифт внутриканальный конический титановый упрочнённый ШВКТУ-2,75-14,20; :
Штифтвнутриканальный конический титановый-упрочнённый ШВКТУ-2,10-13,50;
Штифт внутриканальный конический титановый-упрочнённый ШВКТУ-2,58-12,10;
Штифт внутриканальный конический титановый-упрочнённый ШВКТУ-1,90-11,50;
Штифт внутриканальный конический титановый-упрочнённый ШВКТУ-2,26-10,00;
Штифт внутриканальный конический титановый-упрочнённый ШВКТУ-1,70-9,50;
Штифт внутриканальный конический титановый-упрочнённый ШВКТУ-1,76-8,25;
Штифт внутриканальный конический титановый-упрочнённый ШВКТУ -2,00- 9,50;
ШТифт внутриканальный конический титановый-упрочнённый ШВКТУ -2,50- 10,00; 
Штифт внутриканальный конический титановый-упрочнённый ШВКТУ -2,25- 11,50; 
Штифт внутриканальный конический титановый-упрочнённый ШВКТУ -2,85-12,10; 
Штифт внутриканальный конический титановый-упрочнённый ШВКТУ -2,50- 13,50; 
Штифт внутриканальный конический титановый-упрочнённый ШВКТУ -3,20 -14,20; 
Штифт внутриканальный цилиндрический титановый Ш В Ц Т-2,75-8,75;
Штифт внутриканальный цилиндрический титановый ШВЦТ -3,85-10,85;
Штифт внутриканальный цилиндрический титановый Ш ВЦ Т-4,95-13,95;
Штифт внутриканальный цилиндрический титановый Ш В Ц Т-4,95-13,95А; 
Штифтвнутриканальный цилиндрический трмивва^упрочненный ШВЦТУ -2,75-8,75; 
Штифт внутриканальный ц илиндричесю ?^ ||йнов^р^^очнённы й  ШВЦТУ -3,85-10,85; 
Штифт внутриканальный цилиндриче}^ |Р ^йт^овы Щ щ ^нённы й  ШВЦТУ -4,95-13,95; 
Врио руководителя Федеральной с
по надзору в сфере здравоохранен)^ /  М.А. Мурашко

26 июля 2013 года
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ФЦЛЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
№ ФСР 2007/01360

Штифт внутриканальный цилиндрический титановый упрочнённый ШВЦТУ-4,95-13,95 А1 
Каналорасширитель КР-001-06^
Кшалорасширитель КР-001-08;
Каналорасширитель КР-001-1 В;
Каналорасширитель КР-Об 1 -15;
Каиалораеширйтель КР-001-20;
Каналорасширитель КР-001-25;
Каналорасширитель КР-001-30;
Каналорасширитель КР-001-35;
Каналорасширитель КР-001-40;
Каиалрнаполнитель КН -001 -25;
Каналонаполнитель К Н -002-25;
КадалонаполнительКН-003-25;
Кайалонаполнитель К Н -004-25;
Каналонаполнитель КН -001-17;
Каналонаполнитель КН -002-17;
Каналонаполнитель К Н -003-17;
Канадонаполнитёль КН -004-17;
Каналонаполнитель КН -001-21;
Каналонаполнитель К Н -002-21;
Каналонаполнитель К Н -003-21;
Каналонаполнитель К Н -004-21;
Каналонаполнитель КН-001 -012;
Дриль расширительный ДР- 0,76-7,50;
Дриль расширительный ДР- 0,76-8,70;
Дриль расширительный Д Р -0 ,76-10,50;
Дриль расширительный ДР- 0,76-12,30;
Дриль расширительный ДР -0,98-8,70;
Дриль расширительный ДР -0,98-10,50;
Дриль расширительный ДР -0,98-12,30;
Дриль расширительный ДР -1,15-6,0;
Дриль расширительный ДР -  1,35-7,0;
Дриль расширительный ДР -  1,60-9,0;
Дриль расширительный ДР -  1,60-9,0А;
Дриль расширительный четырехгранный 
Дриль расширительный четырехгранный 
Дриль расширительный четырехгранны
Врио руководителя Федеральной сл 
по надзору в сфере здравоохранения

26 июля 2013 года
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ФЦАДРАЛЬНАЯ СЛУЖБА п о  НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
;  ̂  ̂ (РОСЗДРАВНАДЗОР)

_  ПРИЛОЖЕНИЕ 
ИОННОМУ УДО 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
№ ФСР 2007/01360

Дриль расширительный четырехгранный ДРЧ-1.52-11,8;
Дриль расширительный четырехгранный ДРЧ-1,67-11,8;
Дрйль расширительный четырехгранный ДРЧ-1.82-11,8;
Дриль расщирительный четырехгранный ДРЧ-1,06-19,0;
Дриль расширительный четырехгранный ДРЧ-1,21 -19,0;
Дрйль расширительный четырехгранный ДРЧ-1,36-19,0;
Дриль рдаширительный четырехгранный ДРЧг 1,52-19,0;
Дриль расширительный четырехгранный ДРЧ-1,67-19,0;
Дриль расширительный четырехгранный ДРЧ-1,82-19,0;
Дриль к р и б р о ш ч н ы й Д К -1,35-7,10;
Дрйль калибровочный ДК- 1,44-8,40;
Дриль калибровочный ДК- 1,62-10,20;
ДрйЛькалибровочныйДК- 1,79-11,90;
Дрйль калибровочньШ Д К -1,6-8,40;
Дрйль калибровочный ДК - 1,8-10,20;
Дриль калибровочный Д К - 2,0-11,90;
Дрйль предкалибровочный Д П К -1,84-11,90;
Дриль расширительный цилиндрическийДРЦ-1,05-9,0;
Дриль расширительный цилиндрическийДРЦ-1,20-9,0;
Дриль расширительный цилиндрическийДРЦ-1,3 5-9,0;
Дриль расширительный цилиндрическийДРЦ-1,50-9,0;
Дриль расширительный цилиндрическийДРЦ-1,65-9,0;
Дриль расширительный цилиндрическийДРЦ-1,80-9,0;
Дриль расширительный цилиндрический ДРЦ - 0.7-9.0;
Дриль расширительный цилиндрический ДРЦ - 0,9-9,0;
Дрйль расширительный цилиндрический ДРЦ - 1,10-9,0;
Дриль расширительный цилиндрический ДРЦ -1,30-9,0;
Дриль расширительный цилиндрический ДРЦ -1,70-9,0;
Дриль расширительный устья канала ДРК 1-32;
Дриль расширительный устья канала ДРК 2-32;
Дриль расширительный устья канала ДРК 3-32;
Дриль расширительный устья канала ДРК 4-32;
Дриль расширительный устья канала ДРК 5-32;
Дриль расширительный устья канала ДРК 6-32;
Дриль конический для стекловолоконньк штифтов ДКС-1,05;
Дриль конический для стекловолоконных 
Дриль конический для стекловолоконны:
Врио руководителя Федеральной слу̂  
по надзору в сфере здравоохранения

26 июля 2013 года
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ФДДДРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
№ ФСР 2007/01360

Дриль конический для стекловолоконных штифтов ДКС-1,50; 
Дриль конический для стекловолоконных штифтов ДКС-1,65; 
Дриль конический для стекловолоконных штифтов ДКС-1,8; 
Ключ крестовый КК-ОД 7;
Ключ внутренний КВ-1 ДО;
Ключ крестовый КК-0,23;
Ключ универсальный КУ;
Ключ Шлицевой КШ-2,5;
Ключ шлицевой КШ-3,0;
Ключ шлицевой КШ-3,5;
Ключ шлицевой КШ-4,0;
Калибратор ДП“ t , 15;
Кш1ибратрр ДП-1,35;
Калибратор Д П -1,60;
Калибратор ДП-1,60 А;
Дриль спиральный ДС-1,15;
Дриль спиральный ДС-1,35;
Дриль спиральный ДС-1,60;
Дриль спиральный ДС-1,60 А;
Дриль капибровочный Д К -1.15;
Дриль калибровочный ДК-1,35;
Дриль калибровочный ДК-1,60;
Дриль калибровочный ДК-1,60 А;
Фреза торцевая ТФ-1,25;
Фреза торцевая ТФ -1,40;
Фреза торцевая ТФ-1,55;
Фреза торцевая ТФ-1,55 А.

Л ист 9
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